Piotrkdw Tryb. dn. 03.01.2623 r.
DECYZJIA MNr 172023

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. | ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
[nspekcii Sanitarnej (Dz. U. 22021, poz. 195 z pbéZn.zm.), art. 12 ust. 114 oraz art. 122 ustawy
z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzenin w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu
sciekdw (Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z pdin.zm.), § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z 7 gn Mifna 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez Tudzi (D
2017 r., poz. 2294) oraz art. 104 Kpa e ' :
Paustwowv Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim

zatwigrdza R Ta N2
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Laboratorium PWiK Sp. z ¢.0. w Piotrkowie Tryb., ul. Podole 7/9 do wykonywania badan wody
='*rz°’7712rzo=‘:e_; do spozycia przez fudzi od dnia 3 stycznia 2023 do dnia 31 gr ﬂdma 2023 .
w zakresie
barwa - PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 metoda D, zakres: 0-20 mg P/l
metnoéé - P"~J~EN 18G 7027-1:2016-09, zakres: 0,30-20 NTU
apach, smak — PN-EN 1622:2006, Aneks C
st@zez,iejonow wodoru (pH) - PN-EN SO 10523:20 2 akres: 2,0 --L.,G
przewodnosé elektryczna wiasciwa - PN- ﬁN 27888:1999, za krr‘:s: 2
jon amonu — Hach — test LCK 304, zakres: 0,05-2,3 1115.;/1
azotyny - PMN-EN 26777:1999, zakres: IJ.\}O/--MJ.- mg/]
azotany - PN-EN IS0 10304-1:2009+AC:2012, zakres: 0,90- 9
chiorki - PN-EN ISO 10304-1:2009+AC: 2012, zakres: 5,0-1
siarczany - PN-EN IS0 10304-1:2009+A ,3‘2012, zakres: 5
mangan — Hach 8149 — test 2651700, zakres: 15-700 pg/i
zelazo ogdlne - PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06, zakres: ‘?O--SOOO pg/l
bakterie grupy coli 1 Escherichia coli - PN-EN ISC 9308-1:2014-12+A1:2017-04,
zakres: 1-100 jtk/100ml
enterokoki katowe - PN-EN [SO '78‘3'9‘3--"" /'(:\14 zakres: 1-100 jtk/100ml
ogolna liczba mikroorganizmdw na agarze odzywezym - PN-EN IS 6222:2004,
zakz es: 1-300 jik/Tml.
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UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Ins pektcr Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim w ramach
osiadanych uprawnien zapoznal sie z wnioskiem Piotrkowskich Wodociagdéw i Kanalizacii
Sp. z 0.0. 7z drua 1 grudnia 2022 r., znak: DL.604-1/2022 (data wplywu: 08.12.2022 r.) oraz
zalaczong dokumentac)a obowiazujaca zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwcea 20011
0 zbiorowym zaopatmsmu w wode 1 zblorowym odprowadzaniu sciekow, 1 w nastepsiwie
;mwyzs ego orzekl jak powyzej.
boratorium posiada Certyfikat Akredytac)i Laboratorium aadawc zego Nr AB 1098
wydan} prze Pn] skie Centrum Akredytacji w Warszawie (wazny do 22.10.2025r.) i podiega
nadzorowi audytordw PCA

%! mmejszej decyzji przystuguje stronie prawo odwolania sie do Lodzkiego
Panstwowego  Wojewddzidego Inspektora  Sanitarnego w  Lodzi ul. Wodna 40
za pm ednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Na podstawie art. 127a § 1 Kpa z dniem dorgczenia decyzji Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. stronie, w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotlania, przystuguje prawo zlozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do jego
wnigsienia.

Decyzia w tym przypadku staje sie ostateczna 1 prawomocna, co daje tym samym brak
mozliwoéci jej zaskarzenia do Lodzkiego Pafstwowego Wojewddzkiego Inspekiora
Sanitarnego w Lodzi i ziozenia od niej skargi do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego
w Lodzi.

Do wiadomodci:
- Lédzki Padstwowy Wojewddzki
Inspektor Sanitarny




